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	序号
	货物名称
	规格型号
	单位
	预计二年使用量
	单价最高限价

	1
	一次性使用负压引流器
	1000ml
	个
	3.4万个
	5元/个

	说明：
1、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。
2、本项目耗材进入我院SPD管理。服务期内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行。
3、预计二年使用量仅代表医院过去二年使用该耗材的估量，仅供投标人报价时参考。
4、投标人在投标时须提供一次性使用负压引流器样品。


二、一次性使用负压引流器技术参数要求
★1、采用符合GB/T15593的软聚氯乙烯塑料制成。
2、分白色和蓝色两种规格，容量为1000ml。
3、产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
★4、独立连接管，长度≥80cm。
★5、负压不小于-2.67KPa。
三、投标样品要求
	序号
	样品名称
	规格型号
	样品数量

	1
	一次性使用负压引流器
	1000ml
	1个


注：
1、每张样品上必须标明规格型号；
2、投标人提供承诺，承诺其样品与其投标文件“技术参数响应情况”表中应答的内容和描述一致；
3、投标人应在投标时根据招标文件要求提供所投产品样品，样品不得与投标文件混装，须单独密封，招标人及招标代理机构对投标人所递交样品的破损或质量不负任何责任。其样品费用由投标人自行承担，招标人不再另行支付。中标单位的产品样品由招标人封存保留，作为后期的验收依据，未中标单位样品在招标结束后退回，采用邮寄方式的，邮寄费用由投标人支付。
四、质量要求
投标人提供的货物必须完全符合国家规定的质量标准和相关行业标准，均为厂家全新、原装、正宗产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和技术参数的要求。
五、质保期要求
质保期需执行厂家质保，产品生产日期要求近期（距离有效期或使用期限到期时间不得超过三分之一时间），如发现有接近失效期的产品，中标人应三天内更换成近期产品。
六、供货及售后要求
1、投标人接到招标人供货通知，根据招标人通知的规格型号和数量按计划送货，按照招标人要求送至指定地点，负责运输。
2、中标人根据招标人采购计划进行供货，不允许超计划供货，超出计划的数量，招标人不予验收入库，由中标人无条件带回。
3、中标人所投的品牌货物在使用过程中出现质量和使用问题，招标人有权要求更换，直至招标人满意，且不再另行支付任何费用。
4、按招标人实际需求进行供货，中标人须无条件满足招标人需求，确保供货质量并及时供货。
七、验收
招标人和中标人双方共同实施验收工作，验收合格后，结果和验收报告经双方确认后生效。
八、报价要求
投标人按单价进行报价，其单价报价不得超过单价最高限价。报价应包含产品费用、运费(多次分批量送货，含装卸力资）、税费、检验费、保险费、仓储费、包装费、售后服务等为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用等所有费用。投标人应结合采购需求及自身情况合理报价，一旦中标，中标单价后期将不作任何调整。
九、付款方式
本项目一次性规划，分步实施，按实结算，货到验收合格、收到正规发票后6个月内付款。

